
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Caratteristiche N°  ELEMENTI DI VALUTAZIONE P.ti Relativi P.ti Tot.

1
Obiettivo con campo focale superiore a 175 mm 
ediametro del campo superiore a 70 mm 7

2  Ampiezza del range di messa a fuoco 7

3
Movimento XY del corpo ottico con range superiore 
a 45 mm 7

4

Oculari a grande campo per portatori di occhiali 
superiore a 10x dotati di compensazione diottrica di 
almeno +/-5 6

5 Escursione massima del braccio (lunghezza sbalzo) 6

6  Massima intensità della luce regolabile 6

7 Dimensioni monitor superiore a 19” 3

8 Capacità Hard Disk superiore a 500 Gb 3

9
Ampia capacità di programmare e memorizzare 
diversi utilizzatori 3

10 Aggiornamento software 3

11
Sistema per inversione dell'immagine elettrici sia 
per chirurgo sia per assistente 2

12
Lenti panfundoscopiche per l'osservazione della 
retina contact e non contact 2

Prova pratica 13

La prova pratica verrà valutata complessivamente e 
riguarderà le seguenti caratteristiche: 
ergonomia,manovrabilità, ingombro, trasportabilità, 
qualità dell’immagine e del colore, qualità obiettivo, 
oculari e ottiche 15

15

70
 
 

PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZ A TECNICA “FULL
RISK”, DELLA DURATA DI 5 ANNI, DI MICROSCOPI OPERATORI PER OC ULISTICA DA
DESTINARE AI PRESIDI OSPEDALIERI DI ALGHERO e OZIER I    CIG 70510708

Totale punti max assegnabili

Sistema 45

Software

Ulteriori dotazioni

6

4


