
DOMANDA N.1 – Buongiorno in merito al lotto N. 1 siamo a chiedere conferma delle seguenti misure 

12x7 ,14x8,16x9, 18x10 20x11,in quanto a noi conosciuto non vi è azienda che le produca, altresì 

chiediamo una tolleranza per la misura totale della protesi a 40 cm 

 

In riferimento a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue: 

 si confermano le misure indicate. Per quanto concerne la lunghezza prevista dal CSA e cioè 

“lunghezza 50 cm” si precisa che è da intendersi “circa 50 cm”. Si rammenta, inoltre, che l’allegato 

1 del CSA prevede espressamente le seguenti tolleranze:  

Per quanto riguarda specificatamente le misure delle 
protesi ” esse potranno variare rispetto a quanto 
indicato: 

  in lunghezza: +/-10%;

  in diametro: +/-3%

  

 

Domanda n. 2 – In merito al lotto in oggetto siamo a chiedere che essendo il TRICLOSAN da voi 

richiesto identificativo di una sola azienda chiediamo di poter partecipare con materiale equivalente in 

quanto le nostre protesi sono coestruse in argento quindi antimicrobiche 

In riferimento a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue: 

 l’art. 4 del CSA recita quanto segue: “In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche 

richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il 

principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi 

dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda proporre 

soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà 

allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo 

(compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le 

soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche 

tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica 

della sussistenza dell’equivalenza” 


