—=J ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Cagliari, 15 gennaio 2019

PARERE DI CONGRUITA’
Numero RDO: 2178984
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Igs n. 50 del 18 aprile 2016,
mediante RAO n°® 2178984 sul MePA, per I’affidamento della fornitura di apparecchiature da
laboratorio da destinare alla S.C. Genetica Medica del P.O. Binaghi. (LM)
CIG ZCC2668D1D - FONDI 2017

Allegato B—Congruita tecnica RdO 2178984

Presidio Ospedaliero

Binaghi

Struttura Complessa
Genetica Medica

Al Responsabile S.C. Giuridico
Amministrativo ASSL Cagliari

APPARECCHIO CARLO ERBA NOTE MICROTEC NOTE
1 A VORTEX CONGRUO CONGRUO
Non risponde alle
1B - BllanFla da NON CONGRUO cgra'tterlstthe CONGRUO
laboratorio richieste (piatto
troppo piccolo)
1C- DALLA SCHEDA
Microcentrifuga TECNICA NON SI
non refrigerata EVINCONO LE
- capacita NONCONGRUC CARATTERISTICHE cohaste
massima 48x2,0 TECNICHE
ml RICHIESTE
1D - DALLA SCHEDA
Microcentrifuga TECNICA NON SI
non refrigerata - EVINCONO LE
capacita HORERINGREG CARATTERISTICHE EONGREE
massima 24x2,0 TECNICHE
ml RICHIESTE
1E - Non risponde alle
. NON CONGRUO | caratteristiche CONGRUO
Termociclatore e
richieste
1Fa - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
monocanale, NON CONGRUO | richieste CONGRUO
volume variabile
0,5+ 10pl
1Fb - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
monocanale, NON CONGRUO | richieste CONGRUO
volume variabile
10 + 100l
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1Fc - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
monocanale, NON CONGRUO | richieste CONGRUO
volume variabile
100 + 1000ul
1Ga - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
multicanale (12 richieste
: . NON CONGRUO CONGRUO
canali), volumi
variabili 0,5 =+
10 pl
1Gb - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
multicanale (12 richieste
: : NON CONGRUO CONGRUO
canali), volumi
variabili 10 +
100ul
1Gc - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
multlf:anale (1.2 NON CONGRUO richieste CONGRUO
canali), volumi
variabili 30 +
300ul
1Ha - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
elettronica, NON CONGRUO | richieste (non CONGRUO
volume variabile corrispondono i
5+ 100yl volumi)
1Hb - Non risponde alle
Micropipetta caratteristiche
elettronica, NON CONGRUO | richieste (non CONGRUO
volume variabile corrispondono i
15 + 300ul volumi)
:r:;;i:it:::?)n Non risponde alle
. NON CONGRUO | caratteristiche CONGRUO
piastra R
; richieste
riscaldante
1L - Forno a Non risponde alle
microonde caratteristiche
richieste (altezza
NON CONGRUO | interna troppo CONGRUO
ridotta per
utilizzo delle
beute da 500ml)
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PARERE FINALE

DITTA CARLO ERBA :

NON CONGRUO , perche le apparecchiature, da 1B a 1L, non rispondono alle caratteristiche
richieste

DITTA MICROTEC :

CONGRUO, tutte le apparecchiature rispondono alle caratteristiche richieste

Il Responsabile

uUWU 9.9 ('

Prof. Carlo Carcassi
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