
              

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016, MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA-CAT”,
PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA,    I  N  N.4  LOTTI  DISTINTI,  DI  
ELETTROENCEFALOGRAFO,  POLISONNIGRAFO,  ELETTROCARDIOGRAFI  E
MONITOR  PER  PARAMETRI  VITALI  DESTINATI  A  DIVERSE  AREE  SOCIO
SANITARIE DI ATS SARDEGNA      

Verifica inventariale documentazione tecnica
 del 19/02/2019

L’anno duemiladiciannove il  giorno diciannove, del mese di febbraio,   il  RUP Ing. Barbara
Podda, Direttore SC Servizio di Ingegneria Clinica ATS, 

PREMESSO E CONSIDERATO

 che con  Determinazione dirigenziale n.8993 del 25/10/2018 si dava avvio al procedimento di
acquisizione,  in  n.6  lotti  distinti,  di  elettromiografi,  elettroencefalografi,  polisonnigrafo,
elettrocardiografi e monitor per parametri vitali;

 che con verbale del 16/11/2018, si è preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute e
sono state ammesse alla procedura negoziata tutte le n.23 ditte che hanno presentato istanza di
partecipazione per i diversi lotti,

 che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.10512  del  13/12/2018  è  stata  data  priorità
all’espletamento della gara per le forniture di cui ai lotti  dal n.3 al n.6, per i  quali,  come già
indicato nella determina a contrarre n.8993 citata, sono state individuate tipologie di attrezzature
standard,  motivo per  il  quale  può essere adottato,  ai  sensi  dell’art.95,  comma 4 del  D.Lgs.
n.50/2016, il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, a condizione della rispondenza dei
prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato;

 che la Richiesta di Offerta (RDO) sul portale   SardegnaCat  è stata inviata a tutti i fornitori il
20/12/2018 con indicazione della scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
22/01/2019 alle ore 18:00,

 che in data 18/01/2019 è stata data risposta ai chiarimenti pervenuti, sono stati prorogati fino al
25/01/2019 ore 18:00 i termini per la presentazione delle offerte  e, a seguito della presa d’atto di
errori nella progettazione, è stato dato avviso sul portale di gara del prossimo annullamento del
lotto 2 “n.1 polisonnigrafo”;

 che con determinazione n.611 del 22/01/2019 si è provveduto  alla revoca della gara per il lotto 2
“n.1 polisonnigrafo”, l’atto è stato pubblicato nella sezione “verbali visibili ai fornitori” del portale
SardegnaCAT, nel sito ATS, sezione Bandi e Gare e Amministrazione Trasparente.

 che con determinazione n.1152 del 11/02/2019 si è provveduto all’ammissione delle ditte  GE
MEDICAL  SYSTEMS  ITALIA  SPA,  TE.MO.SA.  SRL,  TERAPON  SRL   e   AXOSAN  alle
successive fasi della gara e si è dato atto che no risulta presentata alcuna offerta per la fornitura
di cui al Lotto 1  - elettroencefalografo portatile

Si procede all’accesso al portale SardegnaCAT, come previsto nel disciplinare di Gara, nella
sezione del  Lotto  n.3  -  elettrocardiografi  e   Lotto  4  -  monitor  per  parametri  vitali  per  la  verifica
inventariale della documentazione tecnica caricata. 
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L’esame  attiene,  nello  specifico,  alla  verifica  della  presenza,  per  ciascuna  Ditta,  della
documentazione tecnica richiesta nel disciplinare di Gara:
.
1) Offerta tecnica corredata di schede tecniche

  2) certificazioni, conformità e autorizzazioni relative ai prodotti offerti, come richiesto e specificato 
nel  Capitolato Tecnico, art. 2.1;
3) Dichiarazione garanzia, assistenza e manutenzione full risk.
4) Manuale d’uso in lingua italiana.

Per il lotto 3 - elettrocardiografi – hanno presentato offerta le società:
1)   GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, 
2)  TE.MO.SA. SRL
si da atto che entrambe le ditte hanno presentato la documentazione tecnica richiesta

Per il lotto 4 -monitor per  parametri vitali -  hanno presentato offerta le società:
1) TERAPON SRL 
2) AXOSAN
si da atto che entrambe le ditte hanno presentato la documentazione tecnica richiesta.

Le società offerenti sono pertanto ammesse alla successiva fase di gara e le offerte tecniche saranno
sottoposte alla verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti, dato atto che ai sensi dell’art.95, comma
4 del D.Lgs. n.50/2016, il  criterio di aggiudicazione dei suddetti  lotti  è quello al prezzo più basso, a
condizione della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato.

Con successivo verbale saranno rese note le risultanze in merito alla suddetta verifica, che consentirà
l’ammissione/esclusione dalla successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche. 

Si da atto infine che il presente Verbale verrà pubblicato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, tra la
documentazione di gara e nel sito www.atssardegna.it,  

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e
sottoscritto come segue:

 Il RUP Ing. Barbara Podda
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