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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
N. 4 DEL 17/04/2019

Valutazioni tecniche in ordine alle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla
PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA-CAT”, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 10 ISOLE NEONATALI,
DI CUI N° 6 UNITA’ DA DESTINARE ALL’U.O. DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL
P.O. “SAN FRANCESCO” DI NUORO, N. 3 UNITA’ DA DESTINARE ALL’'U.O. DI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. “SANTISSIMA TRINITA’™ DI CAGLIARI E N. 1
UNITA’ DA DESTINARE ALL’U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. “SAN MARTINO” DI
ORISTANO, COD. CI.G.: 7687706FAB. _ \e X
PICIASETIE ¥ APRILE

L’'anno duemiladiciannove il giomoi\'e\mott:é_;) del mese di alle ore 09:30, nella Sede di

Via Piero della Francesca n° 1 della ATS Sardegna/ASSL di Cagliari, al 5° piano, si & riunita la

St AT QYA

LA CoRpgzioNG
ML RETVS o

Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, l- TRESIEATE

dell’A.T.S. Sardegna n° 608 del 22/01/2019, cosi costituita:

o Ing. Marco Spissu, Collaboratore Tecnico, Ingegnere Clinico, S.C. Ingegneria Clinica - ASSL
Cagliari - PRESIDENTE

e Dott. Massimo Loi, Dirigente Medico Pediatria -~ Sezione neonatale I Divisione Ostetricia e
Ginecologia presso il P.O. “SS. Trinita” - ASSL Cagliari - COMPONENTE;

e Dott.ssa Maria Elisabetta Piu, Dirigente Medico Pediatria U.O.C Ostetricia e Ginecologia presso il
P.O. “SS. Trinita” - ASSL Cagliari - COMPONENTE;

o Dottssa Biancamaria Carta, Collaboratore amministrativo, S.C. Ingegneria Clinica - ASSL

Cagliari - SEGRETARIO VERBALIZZANTE.
PREMESSO E CONSIDERATO

o che con Determinazione n° 10511 del 13/12/2018 del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica della
A.T.S. Sardegna e stata indetta procedura negoziata telematica, Piattaforma “Sardegna-CAT”, per
Paffidamento della fornitura e installazione di n. 10 isole neonatali da destinare alla competenti
UU.OO. ospedaliere presso le Aree Socio-Sanitarie Locali di Nuoro (n. 6 unita), Cagliari (n. 3
unitd) e Oristano (n. 1 unitd), in lotto unico, con aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente piti vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per un
costo complessivo, fissato a base d’asta, di € 140.000,00 IVA esclusa (€ 170.800,00, IVA 22%
compresa);

o che in data 16/01/2019 (Verbale n. 1 del 16/01/2019) & stata effettuata la verifica inventariale e
disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti Burke & Burke SpA di
Assago (Mi) e Draeger Medical Italia SpA di Corsico (Mi) e che con determinazione n. 608 del
99/01/2019 si & disposto, ai sensi dell’art. 29 del Codice ed all’esito del controllo della
documentazione amministrativa, ’ammissione di tutti i concorrenti sopra indicati alle successive
fasi di gara;

o che in data 06/02/2019 (Verbale n. 1 del 06/02/2019) & stata effettuata la verifica inventariale della
documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi e l'accertamento dell’integrita dal
punto di vista informatico;

o che in data 18/02/2019 (Verbale n. 2 del 18/02/2019) & stata effettuata la disamina della
documentazione richiesta dall’art. 8 del Capitolato Speciale di Gara (offerte tecniche, schede,
depliant illustrativi, certificazioni e dei manuali d’uso dei prodotti offerti) e si rinviava alla data del
98/02/2019 per la valutazione delle stesse; _

e che in data 28/02/2019 si ¢ proceduto alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, al cui
esito i commissari hanno espresso i giudizi di valutazione ed attribuiti i punteggi che meglio si
leggono nella tabella di valutazione tecnica riportata in detto verbale.
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Cio premesso, la commissione si riunisce oggi in seduta riservata al fine di procedere alla disamina
di un’istanza di riesame, fatta pervenire alla stazione appaltante dal concorrente Burke & Burke
Spa con missiva inviata a mezzo pec in data 25/03/2019.

Con tale missiva, che si allega al presente verbale sub 1), il concorrente, a seguito dell’esame delle
valutazioni rassegnate dalla Commissione giudicatrice ( pubblicate sul sito della Stazione
Appaltante), rappresenta quanto segue:

a) lamenta la mancata attribuzione di punteggio tecnico alla propria offerta con riferimento al
parametro  di  valutazione tecnica denominato  “conformabilita del lettino tramite
aspirazione/vuoto”, asserendo di possedere la caratteristica valorizzata da detto criterio;

b) rileva, inoltre, come le caratteristiche migliorative incluse nell’offerta di esso concorrente, con
riferimento al parametro “caratteristiche tecnologiche della fonte radiante (es. emussione IR,
orientabilitd)” sarebbero state solo parzialmente rilevate e valutate dalla Comimissione; non
risulterebbe quindi adeguata e corretta, rispetto a quanto offerto, l'attribuzione da parte del
Collegio di un punteggio pari ad un solo punto.

A seguito della ricezione di tale istanza il RUP dott. Giovanni Scarteddu, subentrato all’ing.
Giovanni Secci giusta determinazione n. 2463 del 25/03/2019, ha rimesso tale istanza di riesame
alla Commissione Giudicatrice, per tutte le eventuali valutazioni e determinazioni di competenza
del collegio.

Dando seguito alla richiesta del RUP, la commissione ha, pertanto, oggi proceduto in seduta
riservata ad attento esame del contenuto dell’istanza di riesame in argomento, nonché ad un
contestuale riesame e verifica delle offerte tecniche, delle valutazioni rassegnate e dei punteggi
tecnici attribuiti nel corso della precedente seduta del 28/02/2019.

A seguito di tali accertamenti la Commissione ritiene, in primo luogo, che quanto rilevato dal
corrente sopra indicato sia parzialmente fondato con riferimento al parametro di valutazione
“Caratteristiche tecnologiche della fonte radiante (es. emissione IR, orientabilita)”.

In relazione a tale parametro di valutazione, difatti, nel corso della precedente seduta tecnica &
stata rilevata la sola caratteristica “sistema Tilting +30°”, mentre nella valutazione non sono state
considerate, per una mera svista, le due ulteriori funzionalita migliorative, pur incluse nell’offerta
Burke & Burke Spa, di seguito descritte:

-"Range di rotazione della fonte radiante superiore al minimo richiesto (+/- 120° rispelto a lcentro)
(pag. 57 del Manuale d'uso)”

- “Emissione della sorgente radiante nella radiazione infrarossa “lontana” (FARINFRARED),
garantisce la massima efficienza di riscaldamento grazie alla sua elevata capacita di penetrazione
anche nelle strutture piti profonde dell’epidermide. (scheda tecnica)”

Alla luce di tali rilievi e considerazioni, la Commissione ritiene pertanto necessario modificare la

valutazione e i punteggi assegnati nella precedente seduta riservata per il parametro sopra descritto, Y
attribuendo al concorrente Burke & Burke una valutazione pari a punti 3 e¢ modificando il

punteggio assegnato all’altro concorrente Draeger Medical Italia Spa da punti 3 a punt 2. Cio in

quanto a seguito del riesame espletato in data odierna & emerso che l'offerta Burke & Burke

risulta connotata, in relazione al profilo di valutazione “Caratteristiche tecnologiche della fonte

radiante (es. emissione IR, orientability)”, dalla presenza e fruibilita di un maggior numero di

funzionalitd migliorative rispetto a quelle rilevabili nell’offerta nell’offerta Draeger.

La Commissione ritiene, invece, non fondate le pretese di Burke & Burke con riferimento alla

mancata assegnazione del punteggio tecnico in relazione al parametro “conformabilita del lettino

tramite aspirazione/vuoto”. Al tal rignardo si osserva che, sebbene il concorrente abbia indicato la

presenza di tale caratteristica nella compilazione dello schema di risposta alle richieste della x
stazione appaltante (“Schema_OT_Offerta_ TECNICA_IsoleNconatali”), ad un esame

approfondito della relazione tecnica e delle schede tecniche del prodotto offerto non s rileva n

alcun modo, neppure nel manuale d’uso, la presenza di un sistema a vuoto per la conformazione

del materassino.

Tale conclusione risulta confermata dalla descrizione del materassino che si legge nella relazione

denominata “InfaWarmer_rev.A 04-14_RELAZIONE TECNICA”: "Il materassino antidecubito

& costituito da una spugna speciale completamente sigillata all'interno di un rivestimento vinilico,
¢id garantisce una perfetta igiene, dovuta al fatto che la spugna interna, essendo appunto sigillata,
non pud contaminarsi’.

Da tale descrizione si puo rilevare che il prodotto offerto consiste in un materasso completamente
sigillato, ma non viene in alcun modo indicato che lo stesso sia dotato di sistemi/meccanismi
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necessarl per la conformabilita del materassino tramite aspirazione/vuoto (quali compressori,
pompe a vuoto, aspiratori etc.).

I Collegio, ritiene, pertanto, di confermare il punteggio tecnico (punti 0) gia assegnato al
concorrente Burke & Burke, nel corso della precedente seduta riservata, in relazione al criterio
“conformabilitd del lettino tramite aspirazione/vuoto”.

La Commissione, nel corso del riesame e verifica delle precedenti valutaziom svolto in data
odierna, rileva inoltre la necessitd di procedere a parziali integrazioni e precisazioni degli altri
giudizi di valutazione espressi nella precedente seduta del 28/02/2019, riportati nella tabella di
valutazione tecnica allegata al verbale della seduta, al fine di meglio precisare il contenuto del
proprio giudizio ed eliminare alcuni refusi e imprecisioni, fermi restando 1 punteggi gia attribuiti ed
indicati in detta tabella.

Tali parziali integrazioni e precisazioni, nonché la modifica della valutazione pit sopra deliberata,
relativamente al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnologiche della fonte radiante (es.
emissione IR, orientabilitd)”, vengono analiticamente riportate in una apposita tabella tecnica di
valutazione, che si allega sub 2) al presente verbale per formarne parte integrante e che sostituisce
integralmente, ad ogni elletto, la precedente tabella di valutazione tecnica allegata al verbale n. 3
del 28/02/2019.

Si riporta qui di seguito, per estratto dalla tabella allegato 2), il punteggio totale conseguito da ogni
offerta per il criterio Punteggio Tecnico, rimandando per i punteggi parziali assegnati con
riferimento a ciascun parametro a quanto analiticamente riportato nella tabella stessa.

e  (Operatore economico o Punteggio Tecnico Totale
o  Burke & Burke Spa e Punt 63,5
e Draeger Medical Italia e Punti 54,2

Spa

Ultimate tali operazioni, la Commissione, vista la conclusione della fase relativa alla valutazione
tecnica delle offerte, delibera di procedere alle ulteriori fasi di gara, dando mandato al Presidente
di disporre la fissazione della seduta per la lettura dei punteggi tecnici assegnati e ’apertura delle
offerte economiche.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e

sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE:
Ing. Marco Spissu

I COMPONENTI:
Dott. Massimo Loi

Dott.ssa Maria Elisabetta Piu

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Dott.ssa Biancamaria Carta
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Sede Legole e Ullici Commetciali: 20090 ASSAGO (M) - Via Einston, 32
Tol. 02 26570100 - Fax. 02 45704245 - E-mail info burzeburke.com

Assago (Mi), 20 marzo 2019
BON/DLP/MM/Ia

Spett.le

ATS SARDEGNA - Azienda Tutela Salute
Via Enrico Costa, 57

07100 Sassari

presso Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica
S.C. Servizio di Ingegneria Clinica

Via Piero della Francesca |

09047 Selargius (CA)

Oggetto: PROCEDURA NEGOIZIATA TELEMATICA, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B)
DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.Il, PIATTAFORMA “SARDEGNA-CAT", PER
L'AFFIDAMENTO, IN LOTTO UNICO DI AGGIUDICAZIONE, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI N° 10 ISOLE NEONATALIL, DI CUI N° 6 UNITA DA DESTINARE
ALL'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL P.O. "SAN FRANCESCO" DI
NUORO, N° 3 UNITA DA DESTINARE ALL'U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL
P.O. "SANTISSIMA TRINITA" DI CAGLIARI E N° 1 UNITA DA DESTINARE ALL'U.O. DI
PEDIATRIA DEL P.O. “S. MARTINO” DI ORISTANO, COD. C.L.G. 7687706FAB. -
Importo complessivo a base d'asta euro 140.000,00.

ISTANZA MOTIVATA DI RIESAME IN AUTOTELA E CONSEGUENTE
REVISIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI.

Spett.le Ente,

dla luce di quanto rilevato dal verbale n. 3 del 28/02/2019 della commissione giudicatrice,
ricevuto dalla piattaforma  SardegnaCAT in data 15/03/2019, & emersa la mancata
attribuzione del punteggio tecnico di 5 punti relativo alla caratteristica tecnica
“Comformabilita del lettino tramite aspirazione/vuoto™ di cui I'apparecchiatura da noi offerta
Infa Warmer-i mod. 103, isola neonatale (Produttore: Atom Medical Corp., Giappone) Codice
AT61634 & chiaramente in possesso, come espressamente indicato nella documentazione

dell'offerta tecnica da noi presentata in sede di gara.

Si precisa che nel Vs. documento nominato "Capitolato
Speciale_ISOLE_NEONATALI_lotto_unico™ all'Arf. 8 — Documentazione tecnica - Busta tecnica
rif. punto 1) viene richiesto di presentare:

offerta tecnica , redatta secondo lo schema allegato OT al Capitolato Tecnico, in cui
siano indicati tutti gli elementi ivi richiesfi, e nella quale sia dichiarato, in maniera
inequivocabile, la corispondenza dei beni offerti alle specifiche di minima indicate nel
Capitolato Tecnico. Nella stessa offerta dovranno essere riportate e specificate le
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnica migliorativa, come descritte in
allegato 1 al Capitolato Tecnico di gara, con rifeimento alle quali verranno atfribuiti i
relativi punteggi tecnico-qualitativi, nello stesso specificati;

La nostra Societd ha presentato i documento da Voi  predisposto - nominato
“Schema_OT _Offerta_TECNICA_IsoleNeonatali” debitamente compilato, riportante  Ia
caratteristica richiesta “Comformabilitcs del lettino tramite aspirazione/vuoto", specificando in
forma affermativa la presenza di tale dispositivo nel seguente modo (si riporta testuaimente):

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.LA.A. Milano n. 1073291 - Copilale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 - Parlita VA IT 01059590107
Iscrizione Regislio A E.E. n. 110040000006627 - Sistema di Geslione Qualita UNI EN ISO 9001 - Certificalo n* 13440
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Sede Legolo e Ulfici Commercioli: 20090 ASSAGO (i) - Vi Eing'on, 32
Tol. 02 26570100 - Fax. 02 45704245 - E-mail infos burkeburke.com

“si: Il materassino & dotato di sistema a vuoto, tramite il quale pud essere modellato per una prima
azione di contenimento.”

Teniamo a precisare che, nel Vs. schema di offerta tecnica, il dettaglio relativo agli ASPETTI
MIGLIORATIVI valutabili erano da "specificare" e non vi era alcuna richiesta di richiamo ad
ulteriore documentazione tecnica, differentemente avremmo allegato supplementare
documentazione a comprova della presenza del requisito richiesto.

Si fa presente inolire, che dlla voce “Caratteristiche tecnologiche della fonte radiante (es.
emissione IR, orientabilitd)”, oggetto di valutazione tecnica migliorativa, ci viene attribuito il
punteggio di solo 1 punto, descrivendo come nostra proposta il solo “SISTEMA TILTING * 30°"
mentre la nostra specifica tecnica dettagliava in aggiunta il suddetio parametro valutabile, come
di seguito riportato in estratto nel Vs. schema di offerta tecnica da noi redatto:

l’isola neonatale Infa Warmer-i mod. 103 & dotata di sistema di controllo della potenza di
riscaldamento molto sofisticato (a microprocessori), con rapidi tempi di risposta, che garantisce da
una parte un rapido riscaldamento del neonato, grazie alla variabilita dell’intensita di
riscaldamento, e dall’altra la stabilizzazione della sua temperatura entro un range molto ristretto.

Il design dell'isola neonatale Infa Warmer-i mod. 103, in particolare del lettino e del pannello
radiante, & stato studiato per garantire massima efficienza dal punto di vista ergonomico durante
tutte le procedure assistenziali. Per agevolare I'accesso al paziente, il pannello radiante pud essere
facilmente ruotato orizzontalmente (+ 160° rispetto alla posizione centrale) [si precisa che il dato 160° &
un mero errore di battitura ma che il dato corretto di +/- 120° & indicato a pag. 57 del manuale
operatore e a pag. 12 del depliant (documenti allegati alla nostra proposta)], e, contemporaneamente,
inclinato (+ 30°) garantendo massima flessibilita e adattabilita alle diverse unita a raggi X e consentendo il

riscaldamento del paziente anche quando |a fonte radiante é ruotata.

Le dimensioni e la struttura particolare del pannello e dei riflettori ottici integrati generano un
fascio di calore radiante uniformemente distribuito e diretto verso il neonato e non verso
I’'ambiente circostante, cid garantisce un agevole lavoro per gli operatori e un elevato confort del

paziente.

L’emissione radiante, che appartiene alla radiazione infra-rossa “lontana” (FAR-INFRARED),
garantisce la massima efficienza di riscaldamento grazie alla sua elevata capacita di penetrazione
anche nelle strutture pit profonde dell’epidermide.

Risulta evidente quindi che, probabimente per mero erore, non sia stata valutata né la
movimentazione +/-120° sull'asse orizzontale né la innovativa tecnologia denominata FAR-
INFRARED del radiante.

Per quanto sopra esposto, si richiede un adeguato riesame dell'attribuzione dei punteggi
relativi ai parametri tecnici sopra evidenziati, in quanto riteniamo che tali attribuzioni debbano
essere-riparametrate con un assegnazione adeguata- del-punteggio tecnico in funzione delle
caratteristiche tecniche migliorative da noi offerte.

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.LAA, Milano n. 1073291 - Capilale Sociale € 197.752.50 di cui versalo € 148.314.40 - Parlila IVA IT 01059590107
Iscrizione Registro A.E.E. n. 1110040009006627 - Sistema di Gestione Qualila UNI EN ISO 9001 - Cerlificalo n- 13440
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Confidando che la presente richiesta possa essere accolta con esito positivo da parte
della Vs. Spettabile Commissione Giudicatrice, si imane in attesa di Vs. cortese riscontro.

Distinti saluti,

BURKE & BURKE S.p.A.
GIU to Bohandrini !
Ammm:strot tegateo—

73291 - Capilale Sociale € 197.752,50 di cui versalo € 148.314.40 - Parlifa IVA IT 01059590107

Cod. Flsc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.LAA. Milano/m.
- Sistema di Gestione Qualila UNI EN 1SO 9001 - Cetlificalo n* 13440

Iscrizione Regislro A.E.E. n. IT100400000G66:
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